
روش استاندارد انجام آزمایشھای اندازه گیری  
و شمارش سلولی   PCVھموگلوبین ، 
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Measurement of Blood
Hemoglobin using Hemiglobincyanide(HiCN) Method
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ابتداآھن ھموگلوبین توسط فري سیانید پتاسیم اكسیده شده •
)ھمي گلوبین(

سپس ھمي گلوبین توسط سیانید پتاسیم تبدیل بھ ھمي گلوبین  •
.سیانید میشود

واكنش در حرارت اتاق •
دقیقھ یا كمتر ۵زمان لازم براي ایجاد واكنش •
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معرف

KCN                        0.05g                                         
K3Fe(CN) 6            0.2g                       

KH2PO4(Anhydrous)       0.140g

Detergent                        0.5-1ml

Reagent water(Type 1)    1000ml
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مشخصات معرف

شفاف وزرد رنگ•
دقیقھ یا كمتر ۵زمان لازم براي ایجاد واكنش •
انھا لیز گلبول ھاي قرمزورسوب پروتئین ھا را ژدتر•

.افزایش مي دھند
. نانومتر جذب نوری ندارد ۴٨٠در طول موج بیشتر از •
•pH=7-7.4
.در صورت كدورت دور ریختھ شود•
.ھرماه  بصورت تازه تھیھ شود•
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Sampling
•Venipuncture

•K2EDTA or Na2EDTA(1.5-2.2mg/ml blood)

•Fresh sample

•Solution of sample &Reagent is stable

•K3EDTA 
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مواد؛ وسایل وتجھیزات   

كلیھ وسایل شیشھ اي مثل پي پتھا ولولھ ھا استاندارد •
وكالیبره

.از لحاظ شیمیایي تمیز باشند•
اسپكتروفتومتر كالیبره•
استانداردھموگلوبین•
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Reference Method
Macrodilution

میلي لیتر معرف ٢۵میكرولیتر خون با ١٠٠•
میلي لیتر معرف ١٠٠میلي لیتر خون با  ۵/٠یا ٠/۴•
میلي لیتر معرف١٠میلي لیتر خون با  ٠/٠۴•

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Routin procedure

میلي لیتر معرف۵+ میكرولیتر خون ٢٠•
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روش آزمایش           
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غلظت ھموگلوبین نمونھ  با استفاده از جذب نوري نمونھ  •
نانومتر در مقابل بلانك با كمك جذب   ۵۴٠در طول موج 

نوري  و غلظت استانداردو یا با كمك منحني استاندارد 
.محاسبھ میشود

واحد اندازه گیري گرم در لیتر•
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تداخلات
•Lipoproteinemia

•Lipemia

•WBC>20×109/L

•Plt>700×109/L

•Hb S
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خطا ھا

خطا ھاي نمونھ گیري•
خطا ھاي روش انجام آزمایش•
خطا ھاي مربوط بھ مواد و تجھیزات•
خطا ھاي آزمایشگر•
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Procedure For Determining Packed 
Cell Volume By Microhematocrit 

Method
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.

.نسبت  حجم گلبولهاي قرمز به حجم خون كامل  ميباشد PCV
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اصول آزمایش

وریدي وشریاني   خونگیري مویرگي؛•
•K2EDTA ضد انعقاد مناسب جھت كالیبراسیون
•K3EDTA  بھ علت ایجاد چروكیدگي در گلبول ھاي

را بھ ھمین    MCHCكاھش و% ٢را   MCVقرمز
.میزان افزایش میدھد
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اصول آزمایش

١٨-٢۶ °در دماي نمونھنگھداري •
ساعت پس از نمونھ گیري انجام   ٦آزمایش حد اكثر •

.شود
.میباشد±% ١این روشقابل قبول درخطاي •
انجام آزمایش بصورت دو تایی•
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مشخصات لولھ
جنس از شیشھ مخصوص•
میلیمتر٧٥ ±٥/٠طول لولھ •
میلیمتر ٢/٠ضخامت جداره •
٥٥/١ ـ+ ٠.٠٨۵اخلي قطر د•
داراي باند آبي در یك انتھا•
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مشخصات دستگاه میكروسانتریفوژ

سانتیمتر٨شعاع چرخش بیشتر از •
ثانیھ بھ حداكثر سرعت برسد ٣٠در عرض •
•RCF  ھزار ١٥-١٠حدودg   دقیقھ    ٥در محیط بمدت حداقل

درجھ    ٤٥از بدون افزایش دما
با قابلیت   تنظیم حداقل (.داراي زمان سنج اتوماتیك •

)                    ثانیھ٣٠
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•RCF=Relative Centrifugal Field

•RPM=Relative Per Minute

•RCF=0.00001118  × r  × N
22
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روش   آزمایش

ميكروليتر خونميكروليتر خون۵۰۵۰••
..طول لوله از خون پرشودطول لوله از خون پرشود۳۳//۴۴--۲۲//۳۳••
..ميليمتر نباشدميليمتر نباشد  ۴۴طول خمير مسدود كننده كمتراز طول خمير مسدود كننده كمتراز ••
..نمونه ها بصورت مضاعف آزمايش شوندنمونه ها بصورت مضاعف آزمايش شوند••
..دقيقه خوانده شونددقيقه خوانده شوند۱۰۱۰نتايج حداكثر پس از نتايج حداكثر پس از ••
..بيشتر نباشدبيشتر نباشد۰۰//۰۵۰۵تفاوت نمونه هاي مضاعف از تفاوت نمونه هاي مضاعف از ••
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 میانگین ودامنھ مرجع

٠.٤٧)٠.٤- ٠.٥٤(مردان       •
٠.٤٢)٠.٣٧- ٠.٤٧(زنان•
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منابع خطا

خطاھاي نمونھ گیري•
ھاي لولھاخط•
خطاي خواندن•
خطاي بدام افتادن پلاسما•
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:افزایش كاذب•
ھیپو ناترمي  

بدام افتادن پلاسما
:كاھش كاذب•

ضد انعقاد اضافي
ھمولیز

ھیپرناترمي
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كالیبراسیون و کنترل کیفی دستگاه                 
میکروھماتوکریت

بررسي سرعتبررسي سرعت--١١
بررسي زمان سنج بررسي زمان سنج --٢٢
بررسي صحت ابزار خوانشبررسي صحت ابزار خوانش--٣٣
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روش غیر مستقیم بررسی كالیبراسیون

و حاوی ضدانعقاد  ۵/٠کمتر از PCVچند نمونھ خون با  •
)K2EDTA    را پس از بیست بار سروتھ نمودن بھ صورت

دقیقھ سانتریفوژ کرده   ١١و  ٩، ٧،  ۵،  ٣دوتایی بھ مدت 
و نتایج ثبت مي گردد کھ در صورت مناسب بودن توان  

بھ بعد می بایست بدون   ۵نتایج حاصلھ از دقیقھ ) g(دستگاه 
.تغییر باقی بماند 
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Blood Cell Counting
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Leukocyte Counting By Manual 
method
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%  ١۵كھ در موارد لكوپني بھ % ۵/۶عدم دقت این  روش •
.میرسد

.استفاده میشود EDTAاز خون حاوي •
گلبولھاي  )  ٢٠/١رقت % (٢مایع رقیق كننده اسید استیک •

.قرمز را لیز میكند
    ٢٠٠/١یا  ١٠٠/١در موارد لكوسیتوز رقت •
١٠/١در موارد لكوپني رقت •
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منابع خطا

مخلوط نکردن بھ میزان کافی  •
خطاي آزمایش كننده•
خطاي ناشي از وسایل•
خطاي میدان دید•
ھر چھ تعداد سلولھاي شمارش شده بیشتر باشد میزان خطا  •

.كمتر میشود
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Platelet counting By Manual 
Method
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منابع خطا

جمع آوري نمونھ•
)فاقد ذرات خارجي مزاحم(تھیھ رقیق كننده•
تكنیك رقیق سازي•
پاكیزه نبودن لام•
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سلول شمارش  ١٠٠عدم دقت این روش وقتي كھ حداقل •
%١۵پلاكت شمارش شود ۴٠واگر % ١١شود

بھ دلیل تمایل پلاكتھا بھ چسبیدن بھ یكدیگر؛جسم خارجي  •
.وشیشھ شمارش مشكل میبا شد

EDTAخون وریدي حاوي ضد انعقاد : نمونھ•

با آب مقطر%  ١محلول رقیق كننده اگزالات آمونیوم •
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روش انتخابي شمارش پلاكتھا استفاده از •
میكروسكوپ فاز كنتراست مي باشد
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با تشکر از توجھ شما•
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