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ها در  روشهاي استاندارد تغلیظ جهت تشخیص انواع انگل
 مدفوع

 
م نمونه مدفوعي كه حاوي یمستق یشزماآهدف اصلي از انجام  -

یت تك ئحركت تروفوزو سيرره نمي باشد، بنگهدارندماده 

 .است غيرهو  WBC ،RBC، قوام، میزان گرن گزارشها،  یاخته

مستقیم نمونه به  شزمایآزارش گصحیح این است كه  شبنابراین رو

تغلیظ و  شرو گزارشزشك داده شود و پاولیه به  گزارشصورت 

 .برسد پزشكبه اطلاع  ا مي بعدئمیزي داآ گرن

ه بر روي نمونه نگهدارندرابطه با نوع ماده  در مي توان

استفاده از . داد مي را انجامئمیزي داآ گزمایش تغلیظ و رنآ

سي نمونه مدفوع جهت رمل بركا شلیظ به عنوان قسمتي از روغروش ت

كه ممكن  ارگانیسمهاتعداد كم  .باشد مي ها انگلجستجوي انواع 

 شوسیله این رو هداده نشود، ب خیصشت مستقیم شزمایآاست در 

 .تغلیظ وجود دارد شدو نوع رو. رددگ ناسایي ميش

 )Flotation(شناور سازي  -١

 )Sedimentation(رسوب گيري  -٢

 ،اي تك یاخته ها، اووسیستهكیست ن است كهروشها آاین  اساس

اضافي موجود در مدفوع بوسیله عمل  ا و لاروها از موادهتخم كرم

 .گردد مي جدا وزن مخصوص رنمودن و یا بر اساس تفاوت د ژوفسانتری

 Zinc sulfate(ات روي فروش استاندارد شناورسازي با سول -١
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flotation( 

ضي از تخم كرمها از اي تك یاخته و بعهروش شناورسازي، كیست در

، بر اساس استفاده از یك مایع با مدفوع مواد اضافي موجود در

 یعسطح ما ردي لگعناصر ان. ردندگبالا، جدا مي  صصومخوزن 

سان آاین روش . مي ماند يمشاهده و مواد اضافي در ته لوله باق

ا ههر حال بیشتر تخم كرم هاست، اما ب ييرگ رسوب تر از روش

ين مانند تخم گسن يخیلي امهدار و یا تخ هچدریاي همانند تخم

 .ردندگ يوش تغلیظ نمرسكاریس غيربارور با این آ
 

باشد و نیز همة  در حد معیني يلول سولفات رووزن مخصوص مح باید

كه در سطح مایع و در رسوب تجمع حاصل كرده اند  يایهسم یانگار

تا  ١٥باید نمونه در مدت . وندشردیده و تشخیص داده گ، جدا 

شود ، در غير این  يبررس یيا ژدقیقه بعد از مرحله سانتریفو٢٠

ریب مى كل طبیعى خود را از دست داده و یا تخشانیسم گصورت ار

 . رددگ

 نندماه هدارندگلول نیا در مح ود شبازه باید تا : نمونه

                 یادرصد بافره و ١٠یا  ٥فرمالين 

  Acetate-Acetic Acid-formalin   SAF=sodium       نگهداري

                                                                        .شود

 ميتغلیظ را  شرو ژمرحله سانتریفو يبكآ يخیل ينمونه ها يارب -

 .توان حذف نمود
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 :مواد

 ٨٥/٠ ژيسرم فیزیولو SAF یا  درصد بافره  ١٠یا  ٥ فرمالين

  %)٣٣ يبآلول مح(  يات روفلول سولرم درصد ، محگ

 ٦٧٠به میزان ( ب مقطر آرا با  يات روفرم سولگ ٣٣٠حدود  

 .به حجم یك لیتر برسانید)  لیتر يمیل

شده در  ي نگهداريت نمونه هاجهلول فوق باید مخصوص مح وزن

در . باشد ١٨/١تازه  ينمونه ها يو برا ٢٠/١فرمالين به میزان 

 آبو یا  يیله اضافه نمودن سولفات روغير این صورت باید بوس

تاریخ . رددگدار ذخيره  پیچدریهاي ردد و در بطرگمقطر تنظیم 

سب شیشه چبر يت بر روخماه بعد از تاریخ سا٣٦انقضاء را بمدت 

 .بنویسید 

 :روش كار

(  %١٠ ينفرمال لیتر يمیل ١٠را داخل ازهترم مدفوع گ٤دحدو -ا

مدفوع و . بربزید)  يائك ظرف مناسب از نظر حجم یدرون 

ه قیقد٣٠ل قحدا تا به مد رمخلوط . كنیدط مخلو كاملا رافرمالين 

نده رهداگر نمونه در محلول نگا. دیه دارگدن نشابت ثجهت 

هدارنده و گن هده است ، مخلوط مادش يهدارگن SAFا یفرمالين و 

 .كنید طبه خوبى مخلو را عمدفو
 
 
مرطوب را  زاگ تعداد كافي و قوام نمونه ، هنسبت به انداز -٢
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را  قیف .ذاریدگب قیف یك را داخل و آن دههم قرار داوي ر

لوط مخ از لیتر يمیل ٨حدود وته شذاگ طيرویك لوله ته مخ داخل

اد لیتر ايج يتا امیل ٥/٠هزبه اندا يید تا رسوبئاف نماصرا  قفو

قرار  SAFفرمالين و یا  هدارندنگه ر نمونه در مادهگا .ندك

نمونه  كهنای رگت مسا فيلیتركا يمیل٣ - ٤د ، حدود شده باداده ش

 . در ابتدا كم باشد مدفوع

را تا سر لوله اضافه كنید و % ٨٥/٠ ژيمحلول سرم فیزیولو -٣

 مقدار رسوب. یدئنما ژوفسانتری ٥٠٠  gدقیقه در دور ١٠بمدت 

 يسوب خیلر. دشلیتر با يمیل تا ا ٥/٠ مده باید حدودت آبدس

 .لیظ است غت تروش نادرس اندهندهشرقیق ن يخیلغلیظ و یا 

صحیح محاسبه تعداد دور در دقیقه بر اساس شعاع ، كه در  شرو( 

 .شدبایموجود م مختلف ، متفاوت است در كتب مرجع يهاژسانتریفو

( 

لیتر  يمیل ٢را دور ريخته و رسوب را در ا تا  يمایع روی -٤

 يمیل ٢ -٣س تا پس ورید ودرآانسیون پبه حالت سوس يات روفسول

 .ر كنیدپ يلبه لوله را با محلول سولفات رو يلیتر

اجازه بدهید . كنید  ژسانتریفو٥٠٠ gبمدت یك دقیقه در دور   -٥

 .توقف شودمكاملا  ژویفترنسا كه بدون هیح دخالتي

 هیلا كیه لوله وترسوب در  يمفدار كم. ردد گ يل میكتشه یدو لا

 .اهده مي شودمشلوله  يدر بالا يرو تافسول
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 زا ضيطح و بعدرسم كرمها تخ زا يیاخته ها و بعض كت ستیك

 .دریچه دار در رسوب قرارمي گيرند اين و ینگس يمهاتخ

خارج كنید ، یك یا دو  ژبدون اینكه لوله را از سانتریفو -٨

 استور و یا یكپي پت پقطره از سطح مایع را با كمك یك 

یك لام  يدارید و روحرارت داده و سرد شده بر يسیم پلو 

 .ذاریدگب
 
 
 

بلكه فقط با . وام د مایع نكنید يبه طور عمق را پلو زگهر

 با سطح يمواز پدهید كه لو تماس يبه طریق آن راسطح مایع 

 نئمطم .)بسازد  ٩٠°زاویه  آننه اینكه با ( يرد گمایع قرار 

 .ودشزیر سطح مایع وارد ن پت یا لوپ پيباشید كه نوك 

. قرار دهید ي آنرو يمیلیمتر ٢٢ × ٢٤و یا ٢٢ × ٢٢ ك لاملی. ٧

 .نمودده توان استفایل مگلول لونمونه ار مح جهت آماده سازي

 يام سطح لامل را بررستم)  × ١٠(  یينماگبا عدسى با بزر -٨

 .دیكن

 × ٤٠(  یيد ، با بزركنمایردگاهده شم يكوكشر مورد مگا -٩

 ٣/١باید حداقل .ائیدبراي مطالعه جزئیات بیشتر استفاده نم)

د یكن يبررس نگردید، اهدهشم يكوكشر مورد مگا تيحرا لامل  سطح

. 

جهت توان لام مرطوب را  يم آنو یا بعد از  شزمایآقبل از  -١٠
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یك  يكاغذ مرطوب در رو يتولیت محپران در یك گبه دی شموزآ

باید  محفظه يهوا. یه مخصوص لام قرار دهیدپا لیكاتور و یاپا

 .شد اما خیس نبا شدمرطوب با كاملا 

 زارش مثبت شاملگاز  يمثال های :نتایج  زارشگ

Giardia lamblia cysts present. 

Trichuris Trichura eggs present 

Few macrophages present 

Moderate WBCs present      

 .مي باشد

 

 :وش رل توجه در بقا نكات

سرم ززین استفاده اگتواند جای يم شيب لوله كآاستفاده از  -

دهند كه در تمام  ياز كاركنان ترجیح م يبعض. ردد گ ژيفیزیولو

استفاده % ١٠یا %٥لول فرمالين ب از محآ يبه جا شمراحل رو

 .كنند

زمایش از مرحله آاند ،  هشد يهدارگن SAFر نمونه ها در گا -

 . شود يشروع م٢

ه شود ، استفاد شيب لوله كآتازه از ير در مورد نمونه هاگا -

 . .از بين برود هومینیس توسیستیسسل بلاگممكن است ان

لوله ها را از  ينمونه بردارهت دهید كه ج ير ترجیح مگا -
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 يقبل از نمونه بردار كه ید ، دقت كنیدئخارج نما ژسانتریفو

 .سطح مایع تكان نخورد 

 يات روفسول يدهند كه مقدار كم ياز كاركنان ترجیح م يبعض -

 نحویكه سطح مایع یك به لوله اضافه كرده ،را به سطح 

 يرو س یك لامل برپك محدب شكل را تشكیل دهد و سچكو گيمدآبر

 .ن قرار دهندآسطح 

. و در این مدت لوله را تكان ندهید  ودهدقیقه صبر نم ٥ باید

 روي  يبررسجهت لوله برداشته و  يس لامل را با دقت از روپس

 .یك لام قرار دهید

مشاهده شده در نمونه باید  يتك یاخته ها :روش  يمحدودیتها

 از يبعض. ید شوندئتا يمئدا گ آمیزيبوسیله روش رن

 میباشد با این روش مشكل آاك بوده و تشخیص چتك یاخته ها كو

. 

دقیقه بعد از توقف كامل  ٥ يحداكثر در فاصله زمان باید

ه چون هر چ.رددگت ش، بردا بررسى جهت، سطح مایع  ژسانتریفو

اینكه  امكان بیشتر شود ، يات روفا با محلول سولهانیسمگار تماس

 ،شدبا يخود را از دست دهند ، بیشتر م يكل طبیعش

 يدارا ياه مرها و تخم كرئروتوزوپر كیست گا به طوریكه 

 سولفات لولند دقیقه در تماس با محچیم بیشتر از خدیواره ض

و یا  شده شيست متلايرد ، ممكن اگب ربا وزن مخصوص بالا قرا يور
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 .هددب دست خود را از يشكل طبیع

استفاده  يخیصشت شرو تنها، به عنوان يشناورساز شاز رو گرا

 كنید يرا بررس آنكنید ، باید سطح مایع و هم رسوب  يم

خیص شا را جدا نموده و تمهانیسگن شوید كه همه ارئتا مطم 

 )اتر ( اتیل استات  -بهر حال روش تغلیظ فرمالين . میدهید

، كیست ، مهاو تشخیص تخم كر يجداسازجهت  شرو بهترینبه عنوان 

 .شدبا يم غيرهتك یاخته ها و
 
 Sedimentation)(       ياندارد رسوب سازتاس شور

Standard Methods 

 ) اتر ( یل استات تا-استاندارد فرمالين  وشر

 مهمه انواع تك یاخته ها ، اووسیست ها ، تخم كر يجداساز جهت

ين تر گسن يامهانیسگدر این روش ار. باشد يما و لاروها مناسب م

ين میشوند و شسبك تر محلول زودتر ته ن ردر مقایسه با عناص

، مراحل صاف كردن و از بين بردن  ژعلاوه بر مراحل سانتریفو

و  گدر مرحله صاف كردن قطعات بزر. رددگ يامل مشرا  يربچ

 زاگند لایه چاز طریق  مدفوع بوسیله صاف كردن مواد اضافي

 .شوند يرفته مگمرطوب 

 Hemo-Deامل اتر ، اتیل استات ، ش يربچاز بين برنده  تركیبات

 ياهربي چباشد كه مي  )xylene( لزیلگو یا تركیبات 

 سازد ، اما به يرا شناور م و مواد اضافيه مدفوع را حل كرد
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 .رساند  ينم سیبيآرها ئروتوزوپلاروها و یا كیست  ،كرمها  تخم

تك یاخته ها خراب شده و یا از  یتئتروفوزو در این روش معمولا 

 .رود يبين م

روش تغلیظ استفاده از اتیل استات و تركیبات  نتری مناسب

 حفظ آناتر است كه علت  يجا به Hemo-De مانندر گدی

 را ل اترهمان عمدقیقا    این تركیبات. باشد  يافراد م سلامتي

  . دهند يانجام م

 شده درنگهداري  ينمونه ها يتوان رو يتغلیظ را م يها شرو

Polyvinyl Alcohol=PVA انجام داد ، اما ممكن 

ا بخصوص مهانیسگز ارا ي، بعض يربچاست در مرحله از بين بردن  

 بنابراین همانطور كه در جزوه. رها خراب شوندئروتوزوپ

 يها نمونه يردید بهتر است كه عمل تغلیظ را روگذكر  يقبل 

 ينمونه ها يرا رو يمیزآ گشده در فرمالين و عمل رن نگهداري

 . انجام داد PVAشده در   يدارگهن

(  ژفواده از یك مرحله سانتریفباید است يبكآ ينمونه ها يبرا

 .رددگ تغلیظ معمولي شزین روگجای) ٥٠٠  gدقیقه در دور١٠

در  دور در دقیقه بر اساس شعاع كه دادیح محاسبه تعصحروش (  

 يمرجع موجود م كتبمختلف ، متفاوت است ، در  يهاژسانتریفو

 . )باشد

 :لازم  يهافو معر مواد
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 غيرهمانند اتیل استات و يربه چاز بين برند دموا -ا

 Sodium     او یه رصد بافر شدد ١٠یا  ٥فرمالين   -٢

Acetate-Acetic Acid-formalin=SAF              

٣-   NACL ٨۵ /٠ %  ۴-محلول لوگل 

 :كار  روش

لیتر فرمالين  يمیل ١٠مدفوع تازه را در داخل زا گرم ٤حدود  -ا

لوط كرده و اجازه مخ)  ایيدر یك ظرف مناسب از نظر حجم (% ١٠

حدإقل  مخلوط،بمدتموجود در يلگثابت شدن عناصر انجهت دهید كه 

ين هدارنده مانند فرمالگلول نر نمونه در محگا .دقیقه بماند٣٠

مخلوط ن را كاملا آردیده است ، گتهیه  SAFدرصد و یا  ١٠یا٥

 .كنید

را مرطوب در رابطه با قوام و مقدار مدفوع،تعداد كافي گاز -٢

قیف را . پس آن را داخل قیف بگذاریدسروي هم قرارداده و 

میلي لیتري و یا لوله هاي مخصوص  ١٠داخل یك لوله ته مخروطي 

 ته لوله باید به نحوي باشد كهشكل . سانتریفوژ قراردهید

میلي  ٨معمولا . ايجاد كند) ٠/ml ۵ یا  ml١ (  مقداركافي رسوب

اگر ..لیتر از مخلوط فرمالين و مدفوع آماده شده ،صاف مي گردد 

 ٣نگهداري شود،حدود   SAF نمونه در ماده نگهدارنده فرمالين یا

ر خیلي مقدا میلي لیتر از آن كافي است مگر اینكه نمونه حاوي

 .مدفوع باشد كمي
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لوله اضافه كنید و بمدت  كرا تا نو ژيمحلول سرم فیزیولو -٣

 .سانتریفوژ نمائید ٥٠٠ g دوردقیقه در١٠

 ٥/٠مده باید حدود آكنید ، رسوب بدست  محلول را خالي يرو -٤

به  ژيدوباره رسوب را در سرم فیزیولو. د شلیتر با يتا ا میل

ا  ید و مجددئر نماپتا نوك لوله را  ورده وآانسیون درپحالت سوس

 .یدئنما ژسانتریفو  ٥٠٠ g ا دقیقه در دور ٠بمدت 

بين  يكم گ، تفاوت رن وكه بعد از مرحله اول شستش يصورت در

 توان مرحله دوم يم یددرگ مشاهده يسوب و مایع رویر

 تيره بوده و یا كدورترویي ر محلول گرا حذف نمود و ا شستشو 

 نموده و دوباره عمل را خالي یيع روداشت مای يزیاد

 .دیكن ركرات ژيرا با محلول سرم فیزیولو ژوفسانتری

به رسوب ته % ١٠مایع رویي را خالي نموده و آنقدر فرمالين -٥

 ید سپس اجازه دهید لوله را پر نما ٣/٢فه نمائید كه لوله اضا

بمدت حداقل  كه قبل از اضافه كردن مواد از بين برنده چربي ،

 .دقیقه بماند ١٠

 يمحتو يكم ، و یا نمونه اصل يمقدار رسوب ته لوله خیل رگا

 را يربچاز بين برنده  مواد د ،شموكوس با يمقدار زیاد

فرمالين  ين مقدارآو به عوض  یدئاضافه ننما)  ٦مرحله (  

 را خالي یيس مایع روپنموده و س ژن را سانتریفوآاضافه و 

 .یدئنما يرسمانده را بر يكرده و رسوب باق
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ر مواد از بين گلیتر اتیل استات و یا دی يمیل ٥تا  ٤   -٦

نبه ببندید پوب چدر لوله را با . را اضافه كنید يربچبرنده 

 ن را آو 

ه گن يلوله را طور. انیه به شدت تكان دهید ث٣٠حداقل بمدت 

 .نبه دور از صورت شما و یا همكارتان باشدپوب چدارید كه 

نبه را پوب چدقت  باس پیه صبر كنید و سانث٣٠ا تا  ٥ -٧

 .بردارید

بعد . كنید  ژسانتریفو  ٥٠٠ gا دقیقه در دور  ٠را بمدت  آن-٨

 ي  اولين لایه مقدار كم. شود  يلایه تشكیل م ٤ ژوفاز سانتری

لایه .شود ياست كه در ته لوله تشكیل م) ل گان يحاو( رسوب    

سطح لایه  يدفوع روم آشغالهايس پباشد و س يبعد فرمالين م

 كدر نو يربچرفته و بقیه مواد از بين برنده گفرمالين قرار 

 .يردگ يلوله قرار م

س پسو همدفوع را خارج كرد ايشغالهآلیكاتور تمام پبوسیله ا -٩

 رسرازی راو در حالیكه لوله  یدئنما را خالي یيمحلول رو همه

 پنبهآن كه در سر  ريلیكاتوپته اید ، بوسیله اشه داگن  

به  سبیدهاي چشغالهآاست و یا بوسیله سواب همه  شده یدهچیپ

اولیه  حالت بهرالوله  سپس. .ئیدخارج نما را    دیوار

 .ردانیدگبر

 يكنید مایع خیل ياستفاده م يشیشه ا يكه از لوله ها وقتي
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 يمقدار زیاد ينمونه حاو رگا .رددگ يراحت تر به ته لوله بر م

 تهج رسد در این حالت ين به حداقل مد مقدار سديماشموكوس با

 زیرا .، لوله را وارونه نكنید یيخارج نمودن مایع رو

در این صورت . دست بدهید از ممكن است همراه این عمل رسوب را

 .یدئخارج نما غيرهاستور و پي پت پرا بوسیله  یيمایع رو

ت است یك یا دو فسبیده و سچكه رسوب به ته لوله  گاميهن -١٠

 ن اضافه نمودهآبه  فرمالين و یا ژيرم فیزیولوقطره س

 ته ویكشذاگلام  ين را روآاز  يس مقدار كمپس. یدئو مخلوط نما

 ممكن است .ن قرار دهیدي آرو ٢٢ ×٢٢با اندازه  لامل

بیشتر از اما معمولا . نمود ادهفهم است٢٢ × ٤٠از لامل با اندازه 

 .شود ياده مفاست ٢٢× ٢٢ لامل 

تمام محدوده لامل را )  × ١٠( دا با بزركنمايى معمولا ابت -١١

 .یدئنما يبررس

 یينماگبا بزر يردید از عدسگمشاهده  يمشكوكرد مو رگا -١٢

 ٣/١حداقل. استفاده كنید یاتئجز بیشتر يس ربراى بر) ×٤٠(

 كنید رسيبر) ×٤٠( یينماگبا بزر يرا باید با عدس محدوده لامل 

 .ردید گمشاهده ن ير مورد مشكوكگ، حتى ا

 غيرهارافين وپاز افراد اطراف لامل را بوسیله  يه بعضچاكر -

 يبررسرا آن)  × ١٠٠(  ينمایگبزر با يمسدود كرده و با عدس

تك  صحیح یصشخشود وت يانجام نم راین كا اما معمولا  .كنند  يم 
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 .ذیردپ يممیزى انجام آ گلام رنتهیه یاخته ها بوسیله 

موزش به آبیشتر و یا  يبررسجهت را  هشدیه توان لام ته يم -١٣

 یك ينبه مرطوب روپیا  كاغذ يلیت محتوپافراد در یك 

 محفظه باید يفضا. لام قرار داد نگهدارنده یا وسیله لیكاتورپا

 .شدمرطوب بوده ، اما خیس نبا كاملا 

ها  وم كرمها و لارتخ، سیست،ه ها ، اووتاخیك ت یستك ستممكن ا -

با  در مقایسه يبا تعداد بیشتر تغلیظ شبا رو يماده سازآدر

 .روش مستقیم مشاهده كردند

خواهد بود كه در جزوه  نتایج به همان ترتیبي رشزاگصحیح  روش

 .ردیدگاره شا يقبل

 قابل توجه نكات

تواند  يم شيب لوله كآكار استفاده از شدر تمام مراحل رو  -

از  يردد اما بعضگ ژيفیزیولو زین استفاده از سرمگجای

 %١٠ هند كه در تمام مراحل از فرماليند يترجیح م كاركنان

 .كنند استفاده

رمل فشده در  يهدارگن یاه وزتا يه هانونماكر در مورد  بهرحال

كه  تردیده اسگاهده مشرها باید ناستفاده كآب لوله كشي  زا

 گانیسمهايو یا اراز بين رفته است  Blastocystis hominisلنگا

گردیده ه مشاهده نونماد دارند در آزي گدزن كه يده اننلوده كآ

 .اند
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ده زین استفاگاز اتیل استات جای هشود كه استفاد يتوصیه م -

 Hemo-Deر مانند گدی ياز حلالها هنين استفادچهم. ردد گاز اتر 

 .رددگ يبوده ، توصیه م گرخطرتر از انواع دی يكه ب

را  یيلیظ ، مایع روغت شخر روآبعد از اینكه در مرحله  -

 يها ه، كنار تونه اسروا ارج نمودید ، در حالیكه هنوز لولهخ

ماده از بين  تمیز كنید كه اضافي ينبه اپسواب  ن را با یكآ

كه از لوله  يدردر موا این عمل مخصوصا . رددگخارج  يربچبرنده 

ر این مواد گون اچ. است  مهم شود ، ياستفاده م يلاستیكپ يها

را  یيحبابها پردد در زیر میكروسكوگله وارد رسوب موجود در لو

شود كه مواد و عناصر مورد نظر  يكه باعث م كند يايجاد م

ام گدر هن نينچردند و همگ اهدهشم وشانده شوند و یا به سختيپ

انسیون تمایل دارد كه در وسط لام تجمع حاصل كند پسوس سترشگیه ته

 .ذیر است پ امكان خوب به سختي سترشگیك تهیه و 

ش وشوند ، ر يهدارگن) SAF(هدارنده گنه ر نمونه ها در مادگا -

 .دشروع خواهد ش)  ٢مرحله زظ ایلغتآزمایش ام انج

روش انجام ٢شوند مراحل ا و  يهدارگن) PVA(ر نمونه ها در گا -

را  PVA و مدفوع .رددگزیر اصلاح  شرح غلیظ باید بهتزمایش آ

ن را به آاز  ينیم حدود سپس.یدئلیكاتور مخلوط نماپبوسیله یك ا

تا سر لوله را  ژيداخل یك لوله مناسب ريخته و با سرم فیزیولو

و  PVAلیتر از مخلوط سرم فیزیولورى ،  يمیل٣حدود. ر كنیدپ
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ذاشته اید ، به گ فاز مرطوب كه داخل قیگرا از طریق  وعمدف

س بقیه پس صاف كنید و يلیتر يمیل ١٥ ژوفداخل لوله سانتری

 . .دهید ادامه ٣  همرحل مراحل را از

غلیظ  يیلخه شده ، رسوب داستفا نگهدارندهماده  وععليرغم ن -

 . یح باشدحر روش تغلیظ غير صگتواند بیان يرقیق م يلو یا خی

 :محدودیتهاي روش

هاي مشاهده شده در آزمایش مستقیم باید بوسیله  تك یاخته -

وچك بعضي از تك یاخته ها ك.روش رنگ آمیزي دائمي تائید شوند

حتي .بوده و تشخیص آا در آزمایش مستقیم نمونه مشكل مي باشد

اگر نوع انگل در آزمایش مستقیم تشخیص داده شود،جداسازي آن 

 .تشخیص را تایید مي كند ،انگل با روش رنگ آمیزي دائمي

ل گكه ان يیص در مواردشختایید ت مخصوصا  -

كه این  است مهم ر، بسیا میگرددنتاموباهیستولیتیكا جدا آ

 .دكن يصدق نم يل انتاموباكلگامر در مورد ان

كرم  يیاردیا لامبلیا ، تخم هاژا مانند مهیسناگاز ار بعضى

 وشرممكن است در  تریكوسفال كرم يهاممواقع تخ يقلابدار و بعض

 يبخوب نگهداري شده PVAكه در  يده با مدفوعشتغلیظ انجام 

 .ردندگنشده ، حفظ  نگهداريفرمالين  ركه د يمدفوع

متوسط  نفوق به میزا گلهايبه ان گيلودآكه  يدر موارد بهر حال

 رلا كلشنين چهم. رددگ يكل كمتر مشاهده مشاین م،دید باشد شتا 
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در  يانتاموباكل يیلوئیدس استركورالیس و كیستهاژترونسا يوها

نمونه  يشده بخوب يهدارگن PVAكه در  ينمونه تغلیظ شده مدفوع

  .باشند يمشخص نم ر فرمالينشده د يهدارگن ياه

  )Isospora belli(به طور معمول اووسیست ایزوسپورابلي    
،  نگهداري شده PVAكه در  در رسوب نمونه تغلیظ شده مدفوعي

 .                                    حفظ نگردیده و تخریب مي گردد
                 دكتر شهلا فارسي                  

                                               
آزمایشگاه مرجع                                

                                      سلامت
                         

٨٧اردیبهشت                                   

                                            

                           

 
 
 

Reference: 

1- Procedures for the recovery and identification of 

parasites from the 

intestinal tract. Approved Guideline ( 2006 ). NCCLS ( 

National committee for clinical laboratory Standards) . 

M28-A 

 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

 
وزارت بهداشت ، درمان 

 وآموزش پزشکي
 معاونت سلامت

 آزمایشگاه مرجع سلامت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

 
وزارت بهداشت ، درمان 

 وآموزش پزشکي
 معاونت سلامت

 آزمایشگاه مرجع سلامت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

 
وزارت بهداشت ، درمان 

 وآموزش پزشکي
 معاونت سلامت

 آزمایشگاه مرجع سلامت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

 
وزارت بهداشت ، درمان 

 وآموزش پزشکي
 معاونت سلامت

 آزمایشگاه مرجع سلامت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

 
وزارت بهداشت ، درمان 

 وآموزش پزشکي
 معاونت سلامت

 آزمایشگاه مرجع سلامت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

 
وزارت بهداشت ، درمان 

 وآموزش پزشکي
 معاونت سلامت

 آزمایشگاه مرجع سلامت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

 
وزارت بهداشت ، درمان 

 وآموزش پزشکي
 معاونت سلامت

 آزمایشگاه مرجع سلامت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

 
وزارت بهداشت ، درمان 

 وآموزش پزشکي
 معاونت سلامت

 آزمایشگاه مرجع سلامت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

 
وزارت بهداشت ، درمان 

 وآموزش پزشکي
 معاونت سلامت

 آزمایشگاه مرجع سلامت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

 
وزارت بهداشت ، درمان 

 وآموزش پزشکي
 معاونت سلامت

 آزمایشگاه مرجع سلامت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

